JAK PRAWIDEOWO WYKONAC POMIAR STEZENIA
GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM GLUCOMAXX®?

Umyj i osusz r¢ce przed rozpoczgciem badania.

Wyjmij pasek testowy i szczelnie zamknij fiolke.

W16z pasek testowy do szczeliny glukometru
strong ze stykami. Glukometr wlaczy si¢ auto-
matycznie i pojawi si¢ symbol paska oraz kropli
krwi.

Wybierz odpowiedni tryb pomiaru poprzez na-
ci$niecie przycisku gléwnego. Na ekranie poja-
wi si¢ symbol AC (badanie przed positkiem),
PC (badanie po positku), QC (pomiar kontro-
Iny-na plynie kontrolnym) lub GEN (pomiar o
kazdej porze dnia bez wzgledu na czas od ostat-
niego positku).

Wykonaj prawidlowo naklucie (zgodnie
z instrukgcjg na poprzedniej stronie).

Ostroznie przyléz otwdr chlonny na szczycie
paska testowego do kropli krwi. Okienko po-
twierdzenia powinno by¢ calkowicie wypel-
nione. Krew zostanie samoczynnie zassana.
Nie odsuwaj otworu chlonnego od opuszki
palca do momentu ustyszenia sygnatu dzwig-
kowego.

Wynik badania stezenia glukozy we krwi po-
jawi sie po odliczeniu przez glukometr do 0.
Ten wynik stezenia glukozy we krwi zostanie
automatycznie zapisany w pamigci urzadzenia
wraz datg i godzing.

Korzystajac z automatycznego wyrzutu paska,
usun zuzyty pasek testowy. Glukometr wylaczy
si¢ automatycznie. Wyrzu¢ zuzyty lancet.



