JAK PRAWIDEOWO WYKONAC POMIAR STEZENIA
GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM GLUCOSENSE® PRO?

Zdejmij folie ochronng zabezpieczajaca wiecz-
ko fiolki paskéw testowych. Otwierajac fiolke
po raz pierwszy, zapisz date na etykietce.

Dokfadnie umyj i wysusz rece. Wyjmij pasek
testowy, a nastepnie dokfadnie zamknij fiolke.

Wsun pasek testowy, aby wlaczy¢ glukometr.
Kolejno$¢ pojawiania sie symboli na wyswie-
tlaczu jest nastepujgca: ,CHK” i, E 1217
i migajacy symbol ,, &

Wykonaj prawidlowo naklucie (zgodnie
z instrukgcjg na poprzedniej stronie).

Gdy na wyswietlaczu miga symbol ,, & ”, przy-
trzymaj i przytdz otwor chlonny paska testo-
wego do kropli krwi, az do calkowitego wypel-
nienia okienka potwierdzenia.

Po odliczeniu przez glukometr do 0, wynik
Twojego badania pojawi si¢ wraz z datg i go-
dzing wykonania pomiaru - i zostanie automa-
tycznie zapisany w pamieci.

Usun recznie pasek testowy ze szczeliny glu-
kometru i wyrzu¢ go. Glukometr wylaczy sie
automatycznie po wyjeciu paska testowego.



