Pojemnik na lek (1 sztuka)
Wyrob medyczny

Pojemnik kompatybilny wytacznie z nebulizatorami iXellence®
NEB Mini oraz iXellence® NEB Classic. Prosze zapozna¢ sie z
instrukcjami obstugi nebulizatorow iXellence® NEB Mini oraz
iXellence® NEB Classic, aby uzyskac¢ wiecej informacji.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

na lek.

IMPORTER: Genexo Sp. z 0.0. Do uzytku tylko przez

ul. Gen. Zajaczka 26 jedng osobe.
01-510 Warszawa, Polska Objasnienie symboli
tel. (+48 22) 839 11 99 znajduje sie w

fax (+49 22) 839 23 12 instrukcji obstugi
www.genexo.pl nebulizatora.

d TaiDoc Technology Corporation

B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,

24888 New Taipei City, Taiwan
MedNet EC-REP GmbH

Borkstrape 10, 48163 Mounster, Germany

1. OdigczycC pokrywe, dysze rozpylajacg oraz zbiomik

2. Przeptukac elementy (zwtaszcza dysze rozpylajaca)
pod biezgca wodg przez 15 minut lub zanurzyC w
cieptej wodzie. Dodatkowo doktadnie wyczysSci¢ maty
otwor dyszy rozpylajacej duzg iloscig biezacej wody
przez co najmniej 10 sekund, aby usunac
pozostatosci leku (Rys. 1).

3. Delikatnie wytrzeC¢ nadmiar wody czystg, suchg
sciereczka i pozostawi¢ do wyschniecia na powietrzu,
odktadajac akcesoria na czysty recznik papierowy.

UWAGA: Na dyszy rozpylajgce] znajduje sie maty otwaor,
ktorego zatkanie moze uniemozliwiC dziatanie urzadzenia.
Upewnij sie, ze otwor jest dokiadnie wyczyszczony. Do
czyszczenia dyszy nie nalezy uzywac cienkich, ostrych
przedmiotow takich jak pinezka czy igta.
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Elementy zestawu nalezy
potgczyc ze sobg zgodnie z
przedstawionymi wskazowkami.
Nalezy znalez¢ zaczep na

brzegu dyszy rozpylajgcej. o ‘

Wsungc zaczep w otwor
pokrywy w ksztatcie drabinki.
Nastepnie wprowadzic
pokrywe z dyszg do pojemnika
na lek. ObrociC pokrywe zgodnie
Z ruchem wskazowek zegara,
aby potgczyc¢ potokregi
znajdujgce sie na pokrywie I
zbiorniku na lek, w jeden, petny
okrag.
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