Pojemnik na lek z siateczka
(1 sztuka) ol

Wyrob medyczny.

Pojemnik kompatybilny wytacznie z nebulizatorem iXellence® NEB Mesh. Prosze
zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi nebulizatora iXellence® NEB Mesh, aby uzyska¢
wiecej informaciji.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

1.
2.

Odtaczyc ustnik/maske od pojemnika na lek.

Pojemnik na lek wypeiniC destylowang lub przegotowang (zimng) woda. Nie
przekraczac znaku “MAX”. ZakreciC szczelnie pokrywe. Delikatnie przechyli¢ do
przodu i do tytu. OdkrecicC pokrywe, przechyliC urzadzenie na bok i usungc piyn.

. Nastepnie napetniC pojemnik do znaku “MAX” i wigczyC urzadzenie. PozostawiC

inhalator w trybie pracy przez 1 do 2 minut.

. Pozostatg wode usunac, a nadmiar ptynu delikatnie strzgsngc. Pojemnik na lek

odtaczyC od jednostki giownej i odtozyC na suchy, czysty recznik papierowy.

. Nie wolno pojemnika na lek zanurzaCc w wodzie. Elektrody na jednostce giownej i

pojemniku na lek nalezy utrzymywac suche. Mozna przecierac je wacikiem
nasgczonym 75% alkoholem lub miekkim kawatkiem niestrzepigcego sie materiatu.
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Do uzytku tylko przez jedng osobe.
Objasnienie symboli znajduje sie w instrukcji obstugi nebulizatora.
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